维保清单：
	序号
	种类
	设备型号
	设备SN号
	启用时间

	1
	胃镜
	EG-601WR
	2G400G394
	2020-4-7

	2
	胃镜
	EG-601WR
	2G400G393
	2020-4-7

	3
	肠镜
	EC-601WM
	2C719G267
	2020-4-7

	4
	肠镜
	EC-601WM
	2C719G264
	2020-4-7

	5
	肠镜
	EC-760R-V/M
	1C727G624
	2021-5-1

	6
	胃镜
	EG-760R
	5G402G484
	2021-12-28

	7
	胃镜
	EG-760R
	5G402G485
	2021-12-28

	8
	胃镜
	EG-760R
	5G402G486
	2021-12-28

	9
	肠镜
	EC-760R-V/M
	1C727G976
	2021-12-28

	10
	肠镜
	EC-760R-V/M
	1C727G977
	2021-12-28

	11
	治疗胃镜
	EG-760CT
	7G411G014
	2021-12-28


维修所更换的零配件均保证原装零配件，提供有效的承诺函并加盖公章。
需维保的设备中（详见需维保的设备明细），如果在自然损耗以及按照中标人要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，中标人进行无条件维修。
在零件齐备的情况下，中标人保证72小时之内完成小维修。
在零件齐备的情况下，中标人保证30个工作日内完成大维修。
如果采购人属于本合同附件内所列的设备发生故障需要大维修时，中标人尽力保证72小时内向采购人提供备用品。
中标人指定工程师专门负责采购人的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，中标人另行通知采购人相关变更情况。周一至周五和周六上午，一旦采购人的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在48小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。
中标人指定工程师为采购人提供定期1月1次巡回，3月1 次点检，并提交检查报告给医院备档。
中标人为采购人提供1年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）。
在本合同期内，中标人可根据采购人的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供院内培训。

